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Hibaterjedési elemzés 
(Measurement uncertainty)

EURACHEM Guide

Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement
2nd edition, 2000

http://www.measurementuncertainty.org
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A hibaterjedési törvény

( )F F x x x xr= 1 2 3, , , ,K

Az  x1 , x2 , ..., xr független változókban elkövetett δ1, δ2 , δr

hibák hogyan befolyásolják a számított változó (függvény) 

értékét?
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( )F F x x x xr= 1 2 3, , , ,K

Taylor-sorba fejtve az  
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A hibák kicsinyek, négyzeteik különösen0
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Ha a méréskor elkövetett hibák nagyságát pontosan ismernénk, 
korrekcióba vehetnénk őket.

δ fölső határa becsülhető

± kompenzáció?

pesszimista becslés (worst case)
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Ha a véletlen hibák függetlenek:
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A véletlen hibákra: ( ) ( )[ ] 222 0 jjj EE σδδ =−=
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Ha csak szorzás-osztás van a képletben:
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egyenletes eloszlásra
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háromszögű eloszlásra
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normális eloszlásra
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a Cd-fém felületének
tisztítása

Cd bemérése

Cd föloldása és hígítása

eredmény

1. példa
Fém kadmiumból készült atomabszorpciós standard 
oldat koncentrációjának hibája

[ ]l/mg
1000

V

mP
cCd

⋅=
Cause-And-Effect Diagram

P

V m

hõmérséklet

kalibráció

ismételhetõség

ismételhetőség

leolvashatóság

kalibráció
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Ha csak szorzás-osztás van a képletben:
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A hiba-komponensek nagyságának számszerűsítése

P (a Cd-fém tisztasága)
a beszállító szerint 0.9999±0.0001
egyéb információ híján egyenletes eloszlás
a=0.0001

5108.5
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0001.0 −⋅==Pσ
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tömegmérés
a gyártó dokumentációja szerint

ismételhetőség
a skála felbontóképessége (leolvasása)
a skála kalibrációja
brutto-tara

gm 10028.0≈

mg05.0=mσ

térfogat
a mérőlombik deklarált térfogatának hibája
a jelig töltés bizonytalansága
a kalibrációétól eltérő hőmérséklet

Measurement uncertainty 12

térfogat
a mérőlombik deklarált térfogatának hibája

a gyártó bizonylata szerint 100 ±0.1ml (20 0C-on)
a névleges érték közelében nagyobb valószínűséggel:

háromszög-eloszlás

0.041ml 
6

ml1.0 ==σ
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térfogat
a jelig töltés bizonytalansága

10 ismétléssels=0.02ml

térfogat
a kalibrációétól eltérő hőmérséklet 20 ±40C

a víz köbös hőtágulási együtthatója 2.1·10-4 0C-1

100ml-nél

ml084.0101.24100 4 =⋅⋅⋅= −a ml0485.0
3

084.0 ==σ
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232222 ml104.40485.002.0041.0 −⋅=++=Vσ
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mg/l71002g/l0027.1
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9999.01028.010001000
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Cdcσ

combined standard uncertainty
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2. példa
NaOH mérőoldat faktorozása kálium-hidrogén-ftaláttal (KHP)

1. Az eljárás áttekintése KHP bemérése

NaOH oldat készítése

titrálás

számolás
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[ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ]c

m P

M VNaOH
KHP KHP

KHP T

mol / l
ml / l g g / g

g / mol ml
=

⋅ ⋅
⋅

1000

2. Ishikawa diagram

P(KHP) m(KHP)

VT M(KHP)

c(NaOH)
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Cause-And-Effect Diagram
P(KHP) m(KHP)

VT M(KHP)

linearitás

kalibráció

ismételhetőség

ismételhetőség

kalibráció

hőmérséklet

végpontjelzés
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3. A hiba-komponensek számszerűsítése

ismételhetőség:validálás szerint 0.05%

KHP tömege

deklarált hiba ±0.15mg σ = =
015

0 09
.

.
mg

3
mg

3888.02562.605450.60 =−=−= tarabruttoKHP mmm

σmKHP
= ⋅ =2 0 09 0132. . mg

0005.0=
x

σ
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KHP tisztasága PKHP = ±10000 0 0005. .

σ P = =
0 0005

3
0 00029

.
.

KHP moltömege
 
elem atomtömeg deklarált 

bizonytalanság 
3a=σ  

C 12.0107 ±0.0008 0.00046 
H 1.00794 ±0.00007 0.000040 
O 15.9994 ±0.0003 0.00017 
K 39.0983 ±0.0001 0.000058 
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elem atomtömeg M σ 
C8 8*12.0107 96.0856 0.00368 
H5 5*1.00794 5.0397 0.00020 
O4 4*15.9994 63.9976 0.00068 
K 1*39.0983 39.0983 0.000058 
 

g/mol2212.2040983.399994.15400794.150107.128 =+⋅+⋅+⋅=KHPM

( ) ( ) ( ) ( )σ M = ⋅ + ⋅ + ⋅ + =8 0 00046 5 0 0004 4 0 0017 0 0000582 2 2 2. . . .

g/mol0038.0=

Nem függetlenek!
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A NaOH oldat fogyása(VT)

20 ml-es bürettára ±0.03ml σV = =
0 03

6
0 012

.
. ml

Hőmérséklet

30C (95% konf. int.)
hőtágulási együttható a vízre: 

19 ml fogyást feltételezve:

2 1 10 4 0 1. ⋅ − −C

[ ] [ ] [ ]
σV =

⋅ ⋅ ⋅
=

−19 2 1 10 3

196
0 006

4 0 0ml C C
ml

-1.

.
.
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A végpont-észlelés hibája elhanyagolható a körülmények (Ar
védőgáz) miatt

24222 ml108.1006.0012.0 −⋅=+=
TVσ

ml013.0=
TVσ

[ ]
[ ] [ ] [ ]

[ ] [ ]c
m P

M VNaOH
KHP KHP

KHP T

mol / l
ml / l g g / g

g / mol ml
=

⋅ ⋅
⋅

1000
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=
⋅ ⋅

⋅
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1000 0 3888 10

2042212 1864
010214

. .

. .
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[ ] [ ]c
m P

M VNaOH
KHP KHP

KHP T

mol / l
ml / l g g / g
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⋅
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 érték σ σ x  

ismételhetőség 1.0 0.0005 0.0005 
mKHP 0.3888g 0.00013 0.00033 
PKHP 1.0 0.00029 0.00029 
MKHP 204.2212 0.0038 0.000019 
VT 18.64 0.013 0.0007 
 

=++++= 22222 0007.0000019.000029.000033.00005.0
c

cσ

00097.01033.9 7 =⋅= −
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mol/l00010.000097.010214.0 =⋅=⋅=
NaOH

c
NaOHc c

c
σσ

ismételhetõség

m(KHP)

P(KHP)

M(KHP)

V(T)

c(NaOH)

0 2e-4 4e-4 6e-4 8e-4 0.001 0.001
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3. példa
HCl mérőoldat faktorozása NaOH mérőoldattal, amit kálium-
hidrogén-ftaláttal (KHP) faktoroztak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KHP bemérése 

titrálás NaOH-dal 

HCl minta vétele 

HCl minta titrálása 
NaOH-dal 

[ ]mol/l
1000

1

2

HCLKHPT

TKHPKHP
HCl VMV

VPm
c

⋅⋅
⋅⋅⋅=
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ismételhetőség:validálás szerint 0.1% 001.0=
x

σ

KHP tömegének és tisztaságának 

NaOH titrálás
hibája az előző példa szerint
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A NaOH oldat fogyása a HCl minta titrálásakor(VT)

20 ml-es bürettára ±0.03ml ml012.0
6

03.0 ==Vσ

Hőmérséklet

a kalibrációétól eltérő hőmérséklet 20 ±40C
hőtágulási együttható a vízre: 

15 ml fogyást feltételezve:

2 1 10 4 0 1. ⋅ − −C

[ ] [ ] [ ] ml007.03C4C101.2ml15 0-104 =⋅⋅⋅= −
Vσ

A végpont-észlelés hibája elhanyagolható a körülmények 
(Ar védőgáz) miatt
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A HCl térfogati bemérésének hibája

15±0.02 ml pipetta

hőmérséklet 20±40C

ml008.0
6

02.0 ==σ

ml007.0
3

4101.215 4

=⋅⋅⋅=
−

σ

ml011.0007.0008.0 22 =+=
HClVσ

24222 ml1093.1007.0012.0 −⋅=+=
TVσ

ml014.0=
TVσ
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[ ]mol/l
1000

1

2

HCLKHPT

TKHPKHP
HCl VMV

VPm
c

⋅⋅
⋅⋅⋅=

 
 x σ σ x  

ismételhetőség 1.0 0.001 0.001 
mKHP 0.3888g 0.00013 0.00033 
PKHP 1.0 0.00029 0.00029 
MKHP 204.2212 0.0038 0.000019 
VT1 18.64 0.013 0.0007 
VT2 14.89 0.014 0.00094 
VHCl 15 0.011 0.00073 
cHCL 0.101 0.00018 0.0018 
 

VT1 a KHP NaOH-fogyása
VT2 a HCl minta NaOH-fogyása

=+++++= 222222 00094.00007.0000019.000029.000033.0001.0
HCl

c

c
HCl

σ

0018.0=
lmol00018.01013.00018.0 ≈⋅=

HClcσ


